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21. SAMMENDRAG.
Det er foretatt en interkalibrering av kullrØr og
diffusjonsprøvetagere mellom et dansk, to finske, to
svenske og ni norske laboratorier som analyserer
iØsemidler i arbeidsatmosfæren . PrØvene ble laget ved
Statens arbeidsrnil jØinsti tutt, Yrkeshygienisk seks jon,
som også har bearbeidet resultatene . To av laboratoriene,
ett norsk og ett svensk, hadde ikke levert analysesvar
ved fristens utiøp.
PrØvene ved denne interkalibreringen var ment å simulere
luftprØver fra limarbeid . Komponentene var n-heksan,
cykloheksan, metylcykloheksan, aceton, etylacetat og
toluen både for kullrØr og diffusjonsprøvetagere .
Laboratoriene skulle foreta både kvalitativ og kvantita-
tiv analyse av 8 prØver, tre kullrØr og fem
diffusjonsprØvetakere . Til hver prøveserie fulgte også
ett ekstrarØr med de samme komponenter, som laboratoriene
kunne ha til hjelp i den kvalitative analysen.
Analyseresultatene viser generelt større spredning for
diffusjonsprøvetagerne enn for kullrØrene . Total t sett
har de fleste laboratoriene oppnådd rimelig bra
resul tater.
32. INNLEDNING.
Statens arbeidsmiljØinstitutt er ved siden av å være
landsdelslaboratorium for Østlands-området også referanse-
laboratorium for Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier i
landet forØvrig . Oppgaven som referanselaboratorium
medfØrer blant annet gjennomfØring av interkalibreringer
av analyser for de laboratoriene som utfØrer slike
oppdrag for Arbeidstilsynet.
Dette innebærer at instituttet blir både arrangØr av og
del taker i interlaboratoriekontrollene. vi bestreber oss
på, og mener at vi i denne forbindelse har oppnådd, å
skille klart mellom de personer som er involvert i hen-
holdsvis tillaging og analyse av prØvene.
De siste årene er det i Norge opprettet flere private
kommersielle laboratorier som tilbyr analyse av luft-
prØver med hensyn på iØsemidler . Det er i dag ingen
offentlig godkjenningsordning for disse laboratoriene,
men de har nå fått tilbud om å del ta i disse
interlaboratoriekontrollene. Det er opp til hvert enkel t
laboratorium om de Ønsker å del ta, og deltagelsen
innebærer ingen offentlig godkjenning av laboratoriet.
Resul tat ene , i hvert fall for de norske laboratoriene,
vil bli offentliggjort i bladet "Arbeidervern".
Ved siden av Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier
deltok denne gangen fra Norge også SINTEF, Yrkesmedi-
sinsk avdeling ved Telemark sentralsjukehus, Nordisk
Analysecenter , SI og Chemlab Services AlS. Fra de andre
nordiske land del tok Arbejdsmil jØinsti tuttet i
KØbenhavn, de Yrkesmedicinska klinikene i Lund og
LinkØping og de finske regioninstituttene för
arbetshygien i Oulu og Tammerfors.
Interkalibreringer har vært utfØrt ca. 1 gang pr hal vår
4med varierende i vanskelighetsgrad. Det er blitt
sendt ut prØver som inneholder forskjellige iØse-
midler i kjente mengder. Ved tillaging tilstrebes
simulering av reelle prØver fra arbeidsatmosfæren .
Ved tidligere interkalibreringer har man i stor grad
forsØkt å kartlegge spesielle analytiske problemer i
forbindelse med bruk av kullrØr til iØsemiddelmålinger .
Etter hvert er bruken av diffusjonsprøvetagere
(dosimetre) blitt mer og mer vanlig til slike målinger.
Ved statens arbeidsrnil jØinsti tutt er det foretatt
utprØving av et system for tilfØring av kjente mengder
iØsemidler til diffusjonsprøvetagere . Denne
interkalibreringen er den fØrste som også omfatter slike
prøvetagere . Det er benyttet diffus jonsprøvetagere av
typen 3M 3500.
Resul tatene fra den forrige interkalibreringen tydet på
at flere av laboratoriene hadde problemer både med den
kvalitative og den kvantitative analysen.
For noen av laboratoriene som deltar i interkalibreringen,
vil denne type analyse fortone seg noe mer problematisk
enn de oppdrag de normal t utfØrer. Dette fordi man her -
ved siden av den kvantitative bestemmelsen - skal foreta
en total kvali tati v analyse av prØvene. Vanligvis utfØrer
disse laboratoriene bare en kvantitativ analyse av på
forhånd angitte komponenter. Denne prØveserien omfattet 3
kullrØr , 5 diffusjonsprØvetakere typen 3M 3500 og ett
ekstrarØr til hjelp i den kvali tative analysen. PrØvene
var ment å simulere luftprØver fra limarbeid .
53. MATERIALER OG METODER.
3. 1 Generelt.
For analyselaboratorier er det nØdvendig å kjenne nøy-
aktighet og presisjon for analysemetodene som anvendes.
Det er også viktig å oppdage systematiske feil eller
feilidentifiseringer. Spesielt gjelder det laboratorier
hvis analysesvar kan gi grunnlag for offentlige pålegg.
Ut fra resultatene kan vi finne ut:
1. Hvilken nØyaktighet og presisjon den anvendte metode
har.
2. Om et laboratorium analyserer en eller flere kompo-
nenter "galt".
3. Om et laboratorium analyserer mer eller mindre
presist enn de andre.
4. Ved sammenligninger finne ut hvor i analyseprose-
dyren man bØr foreta forbedringer, dvs. utnytte
erfaringer fra alle de del takende laboratorier.
63.2 Del taqende laboratorier.
Ved denne interkalibreringen ble prØver sendt ut den
9. juni 1989 til fØlgende laboratorier som alle
hadde sagt seg interessert i å delta:
A: ArbejdsmiljØinstituttet, LersØ Parkallê 105,
2100 KØbenhavn ø., Danmark.
B: Telemark sentralsjukehus, Yrkesmedisinsk avdeling,
Sverresgt. 28, 3900 Porsgrunn.
c: Arbeidstilsynet, Laboratoriet i Bergen, Postboks
2362, 5012 Solheimsvik.
D: Statens arbeidsrnil jØinsti tutt, Postboks 8149 Dep.,
0033 Oslo 1.
E: SINTEF, Avd. for teknisk kjemi, 7034 Trondheim-NTH.
F: Arbeidstilsynet, Laboratoriet i Kristiansand,
Postboks 639, 4601 Kristiansand.
G: Arbeidstilsynet, Laboratoriet i Narvik,
Postboks 214, 8501 Narvik.
H: Oulu regioninsti tut för arbetshygien, Box 451,
SF-90101 Oulu, Finland.
I: Yrkesmedicinska laboratoriet, Lasarettet,
S-22185 Lund, Sverige.
J: Tampereen regioninstitut för arbetshygien,
P.O.Box 486, SF-33101 Tampere, Finland.
7K: Chemlab Services AlS, Postboks 1517 Sandviken,
5035 Bergen.
L: Nordisk Analysecenter AI S, Postboks 47 Grorud,
0917 Oslo 9.
M: Senter for Industriforskning, Postboks 350,
0314 Oslo 3.
O: Yrkesmedicinska kliniken, Regionsjukhuset ,
S-581 85 Linköping, Sverige.
Fristen for innlevering av analysebesvarelser var satt
til 1. juli 1989. Pr. 15. juli 1989 var det kommet
svar fra 12 av laboratoriene. Yrkesmedicinska kliniken i
LinkØping meddel te at p. gr. a. ombygging i laboratoriet
ville det ikke foreligge noe analysesvar fra dem i denne
runden. Fra SI er det ikke mottatt hverken analysesvar
eller annen tilbakemelding.
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3.4 Anal ysebetinqelser.
En av hensiktene med interkalibreringene er å sammenligne
de rutinemesssige analyseprosedyrene ved de forskjellige
laboratoriene. FØlgelig blir det ved utsendelsen av
prØvene ikke anbefalt noen analysemetode , men laborato-
riene er generelt oppfordret til å la prØvene gå inn i
den normale analyserutinen . Både eluering av prØvene
og de gasskromatografiske betingelsene varierer en del. I
tabell 3.1 finnes en oversikt over analysebetingelsene i
den grad vi har fått opplysninger om dette.
Tabell 3.1 INTERKALIBRERING (xiv)
Oversikt over eluerings- og analyse-
betingelser for labora tor iene.
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Labora- GC Detek- Kolonnertorium tor oTemp. C El uer-middel
A HP 5840 FlD (1+3)m 10% eW1500 på
Chrom. W 80/100 mesh
B HP 5840 FlD
Perkin- FlD
EImer
Sigma 4
C
D HP 5880 FID
Carlo
Erba FlD
2150
E HP 5890 FlD
85 DMF
earbowax 20M på 80 1100
Supeleoport .
20% SP- 21 00 O. 1 % eW-1S00
Grapae 80/100
10% FFAP på 80/100 70, 100
Chrom. WAW 1. 5m ss
20% SP-2100+0.1% eW-1S00
på Supeleoport 100/120
Forkolonne : O. Sm 10% TeEP
på 80/100 Chrom. PAW 90
Analysekolonne : 1 .5m 10%
TeEP på 80/100 ehrom.PAW
2m 10% eW400 på 80/100 70
Supeleoport.
Supelcowax 60m O. 75~m
i.d. SBP-1
es
2
es
2
DMF
es
2
F Perkin FlD 15% ew 20M på Chrom. W 100 CS2
Elmer 80 1100
Si gma 4 10% TCEP + 20% SP-2100
på Supeleoport. 100/120
13
G Pye- FIO SP-1000 70 es
2
Uni cam SP-2100 100
H Perkin FlO 25QC5/BP-1 es
2
Elmer 40- 200
Si gma 2 CP-WAX 52 CB
I Shimadzu 25m O . 32mm i.d. 50-170 OMF
GC-mini Chrompack WAX 57 CB
2
J HP 5880 50m Ul t.ra 2 CS2
25m CP-WAX 57 CB
K
L Perkin FlD 30m O . 32 mm i .d. 35-125 es
2
Elmer Supelco SBP-1
8500 30m O . 32mm i .d. Supelco
Supelcowax 10
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4. RESULTATER OG DISKUSJON.
4. 1 Behandlinq av analyseresultatene .
Vår standardgassgenerator gir oss mulighet til å lage meget
nØyaktige konsentrasjoner av iØsemidler i luft. Dessverre
sviktet oppsettet ved tillaging av kullrØrsprøvene, slik
at vi denne gang har måttet bruke medianverdi som den
mest sannsynlig riktige verdi (facit).
Medianverdier er også benyttet som facit for
diffusjonsprøvetagerne.
Det er regnet ut gjenfinningsprosent for n-heksan, cyklo-
heksan, metylcykloheksan, aceton, etylacetat og toluen i
forhold til medianverdien .
Slik prØvene var preparert, betyr dette at man får ên
felles facit for alle kullrØrene , mens det for diffus jons-
prøvetagerne blir ett sett medianverdier for hvert
oppsett (à 21 prøvetagere ) fra prepareringen .
4.2 Samlet vurderinq av resultatene.
Ved tillaging av kullrØrene til denne interkalibreringen
har vi benyttet vår multiprØvetager. Fordelen med denne
er bl. a. at kullrØrsprøver til alle laboratoriene blir
preparert samtidig under samme betingelser. Oa dysene i
prøvetageren ikke er hel t likt kalibrert, vil mengden
stoff pr. kullrØr være litt forskjellig, men luft-
konsentrasjonen blir den samme for alle prøver.
Til dosering av diffusjonsprøvetagerne har vi benyttet et
kammer med plass til 21 prøvetagere . Dvs. at grupper på
21 av prøvetagerne skal være innbyrdes like, mens det kan
være forskjeller mellom hvert oppsett.
Diffusjonsprøvetagerne ble fordelt tilfeldig mellom
laboratoriene.
Tabell 4.2 viser beregnede medianverdienei ~g komponent
pr. li ter luft for kullrØrsprøvene, og i ~g pr. prØve for
diffus jonsprøvetagerne.
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TABELL 4.2.A
Faci ttabell. KullrØr . Medianverdier angitt som ~g
komponent pr. liter luft.
N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etyl - Toluen
heksan heksan aceta t.
33.7 48.4 45.3 47.2 68. O 63.5
TABELL 4.2. B
Faci ttabell. Diffusjonsprøvetagere . Medianverdier angitt
som ~g komponent pr. prøve.
PrØve N-heksan Cyklo- Met.yl - Acet.on Et yl- Toluen
nr. heksan cyklo- acet.at.
heksan
1- 21 52.5 48.9 48.2 60.7 60.0 42.6
22-42 36.1 28.2 27.2 62.3 48.5 36.1
43-63 34.2 26.7 24.4 53.8 43.0 31 . 1
64- 84 31 .5 26.5 24.5 55.4 45.2 32.7
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Fig. 4.1 og 4.2 A og B viser en samlet oversikt over alle
resultatene som gjenfinningsprosent i forhold til
medianverdiene for henholdsvis kullrØr og diffusjons-
prøvetagere .
Laboratorier merket () har enten feilidentifisert
eller ikke påvist ên eller flere komponenter.
%160
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Figur 4.1.A
Samlet oversikt over kullrørsresul tatene
for laboratoriene A - F angitt som gjenfinnings-%i forhold til median. '
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Figur 4.2.A
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Samlet oversikt over resultatene for diffusjonsprøvetagere
for laboratoriene A - F angitt som gjenfinnings-% i forhold
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Med unntak av laboratoriene J og K har alle laboratoriene
foretatt en korrekt kvali tati v analyse av prØvene
Laboratorium J har ikke identifisert cykloheksan og metyl-
cykloheksan, men angir at prØvene inneholdt to komponenter
i tillegg til de som er kvantifisert. Laboratoriet mener
også å ha påvist (og har kvantifisert) xylen og metylen-
klor id i prØvene.
Laboratorium K har ikke påvist cykloheksan i prØvene.
Da dette er fØrste gang Arbeidsrnil jØinsti tuttet tar i
bruk doseringskammeret for diffusjonsprØvetagere til
interlaboratoriekontroller, må dette også sees på som en
utprØving av oppsettet.
Nytt ved denne interkalibreringen er det også at vi i
vurderingen har valgt å se på analyseresul tatene l
forhold til medianverdiene , og ikke som tidligere i for-
hold til en absolutt facit. Ved beregning av median-
verdiene er helt opplagte "outsidere" tatt ut.
KullrØrsanal ysene.
Figur 4.1 for kullrØrsanalysene viser at laboratoriene
A,D,F og G har god presisjon og god nØyaktighet for alle
prØver og komponenter. (Gjenfinning: 90% - 107%).
Laboratorium C har analysert aceton noe hØyt og etylacetat
al tfor lavt, men har ellers god presisjon og nØyaktighet.
(Gjenfinning: 47% - 123%).
Laboratorium I har god presisjon, men har analysert alle
komponenter lavt. (Gjenfinning: 64% - 87%).
Laboratorium B har analysert kullrØrene noe hØyt, mens
resultatene for laboratorium E ligger noe lavt. For
begge laboratorier gjelder at analysen er gjort med ujevn
presisjon. (Gjenfinning lab. B: 96% - 126%. Gjenfinning
lab. E: 75% - 96%).
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Laboratorium H har analysert aceton noe lavt og etylacetat
litt hØyt, men har ellers rimelig bra kullrØrsresultater .
(Gjenfinning: 88% - 119%).
Laboratorium J har rimelig bra presisjon i sine kullrØrs-
analyser, men har kvantifisert de identifiserte
komponentene noe hØyt. (Gjenfinning: 105% - 125%).
Med unntak av toluenresul tatene for laboratorium K og
etylacetatresul tatene for laboratorium L ligger analyse-
resultatene for disse to laboratoriene gjennomgående hØy t;-
for enkeltkomponenter svært hØyt. (Gjenfinning for lab. K:
95% - 230%. Gjenfinning for lab. L: 98% - 154%).
Ser man bort fra aceton-- og etylacetatverdiene for labora-
toriene C og H, kan kullrØrsanalysene for laboratoriene
A, C, D, F, G og H sammenfattes slik:
Komponent Gjennonsni ttlig Range
gjenfinning
N-heksan 98% ( 93 - 107 ) %
Cykloheksan 100% ( 94 - 108 ) %
Metylcykloheksan 101 % ( 95 - 110 ) %
Acet.on 97% ( 90 - 107 ) %
Et.ylacet.at. 99% ( 94 - 103 )'ó
Toluen 101 % ( 95 - 112 ) %
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Analyse av diffusionsprØvetagerne.
Generelt kan man si at resultatene for diffusjonsprøve-
tagerne viser noe større spredning enn kullrØrs-
resul tatene . Dette kan enten skyldes at prøvetagerne
er innbyrdes forskjellige eller forhold ved tillagings-
systemet. Ved vurdering av resultatene for diffusjons-
prøvetagerne vil vi derfor i denne omgang stille noe
mindre strenge krav til disse resultatene enn til
kullrØrsresul tatene .
Laboratorium L har gjennomgående analysert også
diffusjonsprøvetagerne svært hØyt. (Gjenfinning: 101%
-3286%) .Den ekstremt hØye verdien på 3286% gjelder ett
av resultatene for n-heksan. Laboratoriet har i ettertid
Ønsket å få denne verdien strØket fordi de mener at de
ikke kan ha gjort en slik analysefeil . Det er imidlertid
ikke mulig med STAMl l s tillagingssystem å få preparert ên
prØve så forskjellig fra de andre i samme oppsettet.
Med unntak av resultatene for n-heksan og toluen har også
laboratorium K analysert diffusjonsprøvetagerne svært
hØyt. (Gjenfinning: 184% - 491%). De fleste av
resul tatene fra laboratorium J ligger også hØyt.
(Gjenfinning: 103% - 183%). Disse tre laboratoriene har
også relativt stor spredning i sine resultater.
Resul tatene for etylacetat for laboratorium C er svært
lave, mens acetonverdiene ligger noe hØyt.
Laboratorium E har ên lav acetonverdi og ên hØy verdi
for metylcykloheksan.
Likeledes ligger ett av acetonresultatene for laborato-
rium F noe hØyt, mens laboratorium I har ett som ligger
lavt.
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Ser man bort fra disse enkeltresul tatene , kan analyse-
resul tatene for diffusjonsprøvetagerne for laboratoriene
A, B, C, D, E, F, G i H og I sammenfattes i fØlgende
t.abell:
Komponent. Gjennonsni ttlig Range
gjenfinning
N- heksan 99 % ( 86 - 115 ) %
Cykloheksan 100 % ( 91 - 120 )'ó
Metylcykloheksan 100 % ( 90 - 119 ) %
Acet.on 100 % ( 87 - 123 ) %
Etylacetat 102 % ( 89 - 118 ) %
Toluen 99 % ( 86 - 103 ) %
Kvali tetsbedØmmelse av laboratoriene.
I samråd med de andre laboratoriene og Direktoratet for
arbeidstilsynet har man ved Statens arbeidsrnil jØinstitutt
utformet en skisse for hvordan man mer skjematisk kan
bedØmme analyseresul tatene og komme fram til en mest
mulig objektiv vurdering av "GODTATT", eventuelt "IKKE
GODTATT" .
Det må i denne forbindelse presiseres at dette må ansees
som et forlØpig system som det vil bli arbeidet videre
med.
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Laboratoriets kvalitet kan sies å være sammensatt av tre
elementer: 1. Hvor god presisjon laboratoriet har. 2.
Hvor god nØyaktighet laboratoriet har. 3. Hvor god
kvalitativ analyse laboratoriet gjør.
En samlet vurdering av disse elementene vil danne
grunnlag for kvalitetsbedØmmelsen av laboratoriet.
Nedenfor er gitt en beskrivelse av hvordan dette systemet
er utformet.
GODTATT lIKKE GODTATT: Det gjøres en vurdering av
laboratoriet på grunnlag av siste interkalibrering . Beste
resultat av siste og forrige interkalibrering blir
stående som laboratoriets "karakter" inntil neste
interkalibrering . Hensikten med dette er å unngå at
enkeltstående uhell skal få store konsekvenser.
Vurderinq av siste (denne, aktuelle) interkalibrering
utfØres på grunnlag av presisjon, nØyaktighet og
kvali tativ analyse. Grunnlaget for vurdering må være om
analyseresultater fra laboratoriet kan gi opphav til gale
yrkeshygieniske konklusjoner. Det foreslås en tredel ing
i vurderinger :
BRA (B) ut fra analytiske kriterier
GODTATT (G) ut fra yrkeshygieniske og
analytiske kr i ter ier
IKKE GODTATT (I): ut fra yrkeshygieniske og
analytiske kriterier
Det forutsettes at de tre underliggende elementer gis
tilsvarende karakterer (eventuelt i form aven indeks).
vi lar en eller flere IKKE GODTATT fØre til karakteren
IKKE GODTATT for serien, mens tre BRA fØrer til BRA. Alle
andre kombinasjoner fØrer til GODTATT. Ikke levert
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analyse medfØrer IKKE GODTATT. Slik blir GODTATT ikke for
vanskelig, mens BRA henger hØyt.
Kvalitativ analvse: Dette er det av elementene som det er
vanskeligst å finne et godt vurderingskri terium for.
Det er foreslått at den kvalitative analysen kan deles i
4 klasser:
- identifisert og kvantifisert
- identifisert, men ikke kvantifisert
- påvist eksistens av komponent, men ikke identifisert
- ikke påvist komponent
På bakgrunn av denne inndelingen, kan man tenke seg
fØlgende karakter skala :
- alle komponenter identifisert og kvantifisert er "BRA"
- alle komponenter identifisert, men ên komponent ikke
kvantifisert. er "GODTATT"
- alle komponenter identifisert, men mer enn ên av disse
ikke kvantifisert er "IKKE GODTATT"
- alle komponenter påvist, men ên av disse ikke
identifisert er "GODTATT"
alle komponenter påvist, men mer enn ên av disse ikke
ident.ifisert. er "IKKE GODTATT"
- ên eller flere komponenter ikke påvist er "IKKE GODTATT"
Denne kvali tati ve bedØmmelsen er basert på den typen
prØver som her har vært analysert; - dvs at alle prØver
inneholder de samme komponenter, og al le komponenter
finnes i ikke ubetydelige mengder i alle prØver.
Karakterskalaen over vil da referere seg til hele prØve-
serien og ikke til ên enkelt prØve.
NØvaktiqhet: Her kan det beregnes en indeks (NØYIND) ut
fra statistiske kriterier: Avhengig av om sann verdi er
kjent benyttes som facit sann verdi eller en beregnet
mest sannsynlig verdi. I forhold til den beregnes
gjenfinning (GF) (facit = 100%). NØyaktighet beregnes på
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grunnlag av de komponenter som er bestemt. Middel verdi
(GM) for hver av komponentene beregnes. Hvis antall
bestemte komponenter er n så
n
NØYIND = SQRT(SUM(SQR(GM -100)) In)
i=1
Om formlene: SQRT(x) = Kvadrat.roten av x
SQR (x) = Kvadra t.et. av x
n
SUM (x = sum av x når
i=1 i går fra 1 til n
i brukes som t.el ler for
komponenter i J for prØver.
Dette er altså et mål for spredning av middel verdiene i
forhold til facit.
Presision: Det beregnes en indeks (PRESIND) ut fra
gj enfinning. Middel verdi for hver av komponentene
beregnes. Anta k prØver og n komponenter. (Det spiller
liten rolle om n er noe forskjellig fra prØve til prØve).
GF er gjenfunnet verdi (i % av facit) for en komponent i
en prØve.
For hver komponent beregnes Sum of Squares (SS) (bare de
prØver som har komponenten bidrar!):
k
SS = SUM(SQR(GM -GF ))
j=1
Frihetsgrader (DF):
k
DF = SUM ( 1) - 1
j= 1
n n
PRESIND = SQRT (SUM (SS ) I SUM (DF ))
i= 1 i= 1
Dette blir da et total t spredningsmål .
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Vurderinq av indekser: NØYIND: Valg av grensen på 10% er
her foretatt på grunnlag av hva som er rimelig å vente ut
fra analytisk tenkemåte. Systematiske feil utover 20%
antas å medfØre risiko for feilbedØmming av
arbeidsrnil jøet..
N0YIND " 10 BRA
N0YIND " 20 GODTATT
NØYIND ) 20 IKKE GODTATT
PRESIND: Valg av grensen på 5% er her foretatt på
grunnlag av hva som er rimelig å vente ut fra analytisk
tenkemåte. Tilfeldige feil utover 10% antas å medfØre
risiko for feilbedØmming av arbeidsmiljØet.
PRESIND "5 BRA
PRESIND "10 GODTATT
PRESIND ) 10 IKKE GODTATT
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Ved å anvende de oppsatte kriteriene på resultatene fra
denne interlaboratoriekontrollen, (XIV), får man fØlgende
tabell :
LAB KVAL NØYIND PRESIND KARAKTER
A B 4.14 B 0.35 B B
B B 5.53 B 6.40 G G
C. B 21 .90 I 1 .08 B i
D B 2.66 B 2.20 B B
E B 14.99 G 8.15 G G
F B 3.46 B 0.84 B B
G B 4.44 B 1 .24 B B
I- B 10.15 G 3.32 B G
I B 23.10 I 1 . 12 B i
J i 58.85 i 1 .70 B I
K G 67.52 I 8.21 G I
L B 29.77 i 3.03 B I
Etter å ha mottatt rapportutkast med analyseresul tatene ,
har laboratorium C funnet at de ved analysen av de
utsendte prØvene har gjort en feil ved
standardtillagingen for etylacetat. Korreksjon av
resultatene i henhold til dette ville gi dobbelt så hØye
konsentras joner av etylacetat i forhold til de tidligere
angi tte resultater, og laboratorium C ville med en slik
korreksjon få en nØyaktighetsindeks på 8.02. "Karakteren"
for laboratoriet. ville i så fall tot.alt sett bli "Bra".
Som det fremgår av tabellen, ville de innsendte
analysebesvarelsene ved bruk av de tidligere beskrevne
kriterier medfØre at i alt fem laboratorier ( C, i, J, K
og L) oppnå" karakteren" "Ikke godtatt", tre
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(laboratoriene B, E og H) ville få "karakteren" "Godtatt"
mens fire laboratorier (A, D, F og G) ville få
"karakteren" "Bra".
Vi vil i denne forbindelse presisere at dette kun er ment
som en ren "karakterskala ", og at hverken deltagelse i
eller "karakter" for interkalibreringskontrollene
innebærer noen offentlig godkjennelse, eventuelt ikke
godkjennelse, av laboratoriet som sådan.
Det har videre vært en klar forutsetning både fra
Direktoratet for arbeidstilsynet og de deltagende
laboratoriene at det ved offentliggjØring av resultatene
alltid gjøres en totalvurdering på bakgrunn av de to
siste interlaboratoriekontrollene. Det skal med andre ord
"være lov" å gjøre ên dårlig runde uten at dette blir
tillagt alt for stor betydning.
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VEDLEGG
RESULTATTABELLER
A 1.1 A 1.12
TABELL A 1. 1
Analyseresultater for laboratorium Ai datert 27.06.89.
a) KullrØr.
Konsentrasjon i 1- g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen Luft-
nr. heksan heksan vo L um
11 60.6 92.2 86.1 82.3 132 118 1.90 L
38 62.5 95.0 88.6 84.9 136 122 1 .95 Il
64 57.1 86.7 80.9 77.3 124 111 1 .79 Il
b) Dosimetre.
Konsentras jon i ~g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen
nr. heksan heksan
18 57.5 53.8 49.3 53.5 57.6 39.9
32 38.7 30.6 28.3 57.1 46.3 32.8
38 41.6 31.9 29.4 57.3 47.9 33.1
45 35.2 28.0 25.7 51.0 41 .6 30.0
50 34.3 27.6 25.4 50.1 40.8 29.6
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N- heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen
nr. heksan heksan
11 95 100 100 92 102 98
38 95 101 100 92 103 99
64 95 100 100 91 102 98
18 110 110 102 88 96 94
32 107 109 104 92 96 91
38 115 113 108 92 99 92
45 103 105 105 95 97 97
50 100 104 104 93 95 95
TABELL A 1. 2
Analyseresul tater for laboratorium B, datert 30.06.89
a) KullrØr.
Konsentras jon i ~g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
17 72.5 101 .5 92.5 103 144 122 1 .89 L
48 72.5 97.5 92.5 87 135 122 1 . 71 "
65 66 82 77 87 126 117 . 5 1 .76 "
b) Dosimetre.
Konsentrasjon i IJg IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
6 51 .5 44.5 44 60.5 55 39
23 37.5 27 26.5 62 44.5 39
29 40 28 26.5 69 51 39
44 32 24.5 23 60.5 43 30
74 31 24.5 23 57 40.5 29
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
17 114 111 108 115 112 102
48 126 118 119 108 116 112
65 111 96 97 105 105 105
6 98 91 91 100 92 92
23 104 96 97 100 92 108
29 111 100 97 111 105 108
44 94 92 94 113 100 97
74 98 93 94 103 90 89
TABELL A 1.3
Analyseresultater for laboratorium C, datert 30.06.89
a) KullrØr .
Konsentras jon i ~g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
20 58 87 80 101 62 117 1 .81 L
55 60 93 85 108 65 124 1 .92 "
74 58 87 80 100 61 119 1 .79 "
b) Dosimetre.
Konsentrasjon i ~g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
10 50 49 47 65 28 45
24 34 29 27 68 23 37
30 36 28 28 74 23 37
52 34 32 24 65 22 34
84 31 26 24 68 22 34
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
20 95 99 98 118 50 102
55 93 100 98 119 50 102
74 96 100 99 118 50 105
10 95 100 98 107 47 106
24 94 103 99 109 47 103
30 100 100 103 119 47 103
52 100 120 98 121 51 109
84 98 98 98 123 49 104
TABELL A 1.4
Analyseresul tater for laboratorium D, datert 22.06.89.
a) KullrØr .
Konsentrasjon i ~g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
6 62.2 91.3 87.4 90.8 122 120 1.90 L
19 56.7 82.5 78.4 82.7 112 111 1.68 "
87 62.8 92.8 87.5 94.3 125 122 1 .86 "
b) Dosimetre.
Konsent.ras jon i ¡.g/prØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
1 48.2 48.7 47.0 54.6 53.4 39.2
31 31. 6 28.4 27.1 57.1 45.5 33.5
42 32.9 28.0 26.5 58.1 46.9 34.7
51 29.2 26.3 24.8 52.5 41 .3 31 .2
72 28.8 24.3 22.9 50.4 41 .6 31. 2
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til ..................
for kullrØr og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen
nr. heksan heksan
6 97 99 102 101 94 99
19 100 101 103 104 98 104
87 100 103 104 107 99 103
1 92 100 98 90 89 92
31 88 101 100 92 94 93
42 91 100 97 93 97 96
51 86 99 102 98 96 100
72 91 92 94 91 92 95
TABELL A 1. 5
Analyseresul tater for laboratorium E, datert 30.06.89.
a) KullrØr.
Konsentras jon i i-g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
47 43 66 58 70 96 80 1 .68 L
67 47 69 60 69 99 86 1.72 Il
82 55 78 71 74 112 103 1 . 71 Il
b) Dosimetre.
Konsentras jon i i-g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
2 52 49 53 56 60 43
7 53 47 52 38 59 47
26 35 28 31 54 46 35
48 32 27 29 52 44 32
80 31 28 32 50 44 30
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
47 76 81 76 88 84 75
67 81 83 77 85 85 79
82 95 94 92 92 96 95
2 99 100 110 92 100 101
7 101 96 108 63 98 110
26 97 100 114 87 95 97
48 94 101 119 97 102 103
80 98 106 131 90 97 92
TABELL A 1. 6
Analyseresul tater for laboratorium F, datert 30.06.89.
a) KullrØr.
Konsentras jon i ~g/prØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
16 63.0 86.1 81.0 87.5 126.2 113.8 1 .89 L
35 58.4 79.7 74.7 79.3 117.5 105.4 1 .72 "
43 60.7 83.2 78.0 84.3 122.6 109.7 1 .81 "
b) Dosimetre.
Konsentras jon i ~g/prØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen
nr. heksan heksan
11 53.2 48.0 45.3 67.8 65.9 42.2
22 36.8 26.8 25.7 68.0 52.7 33.8
34 38.7 28.3 27.3 78.0 57.2 36.2
62 34.3 24.4 23.7 61 .4 49.2 29.5
76 36.1 25.7 25.0 59.4 51 .9 31.4
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
16 99 94 95 98 98 95
35 101 96 96 98 100 97
43 100 95 95 99 100 95
11 101 98 94 112 110 99
22 100 95 95 110 109 94
34 107 101 100 125 118 100
62 100 92 97 114 114 95
76 115 97 102 107 115 96
TABELL A 1.7
Analyseresultater for laboratorium Gi datert 29.06.89.
a) KullrØr .
Konsentrasjon i ¡.g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
13 57 86 81 77 120 110 1. 81 L
34 57 86 81 77 120 110 1.79 Il
90 52 80 74 74 111 101 1.65 Il
b) Dosimetre.
Konsentras jon i ¡.g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
3 48 48 45 60 60 39
14 47 48 45 57 58 39
27 33 29 27 60 48 34
39 34 29 27 61 49 36
46 30 26 24 55 43 31
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
13 93 98 99 90 97 96
34 94 99 100 91 99 97
90 94 100 99 95 99 96
3 91 98 94 99 100 92
14 90 98 94 94 97 92
27 91 103 99 96 99 94
39 94 103 99 98 101 100
46 88 98 98 102 100 100
T ABELL A 1. 8
Analyseresul tater for laboratorium H, datert 30.06.89.
a) KullrØr.
Konsentras jon i ~g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
30 68.6 99.8 95.0 84.6 157 136 1 .97 L
80 58.2 84.4 81. 7 65.7 131 116 1. 71 "
93 60.4 86.9 83.5 69.2 135 119 1 .67 "
b) Dosimetre.
Konsentras jon i ¡. g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen
nr. heksan heksan
8 56.8 50.6 49.9 62.3 65.3 46.6
21 56.7 50.9 50.3 60.8 65.2 45.3
35 38.0 27.8 29.3 62.6 50.3 36.2
47 32.7 25.4 26.4 56.9 43.7 30.8
64 32.5 24.7 26.4 53.7 44.0 34.4
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
30 103 105 106 91 117 109
80 101 102 105 81 113 107
93 107 108 110 88 119 112
8 108 104 104 103 109 109
21 108 104 105 100 109 106
35 105 99 108 101 104 100
47 96 95 108 106 102 99
64 103 93 108 97 97 105
TABELL A 1. 9
Analyseresul tater for laboratorium I, datert 30.06.89.
a) KullrØr .
Konsentrasjon i ~g IprØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen Luft-
nr. heksan heksan volum
15 54 74 62 57 98 97 1 .85 L
61 54 74 66 57 98 100 1 .89 /I
69 52 72 62 57 95 94 1 .82 /I
b) Dosimetre.
Konsentrasjon i ~g IprØve
PrØve N- heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen
nr. heksan heksan
5 52 52 45 48 58 44
58 35 28 24 46 43 35
59 33 26 23 49 40 29
70 31 27 23 48 40 30
75 32 27 22 48 40 28
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
,
15 87 83 74 65 78 83
61 85 81 77 64 76 83
69 85 82 75 66 77 81
5 99 106 94 79 97 103
58 103 105 98 86 100 113
59 97 98 94 91 93 93
70 98 102 94 87 89 92
75 102 102 90 87 89 86
TABELL A 1.10
Analyseresul tater for laboratorium J, datert 30.06.89.
a) KullrØr .
Konsentrasjon i IJg IprØve
PrØve N-heksan Aceton Etylacetat Toluen Luft-
nr. vol um
27 76.3 93.1 142. O 131 .3 1.88 L
29 75.3 90.1 138.8 128.9 1.79 "
57 68.3 84.1 127.8 117.8 1 .69 "
b) Dosimetre.
Konsentrasjon i IJg IprØve
PrØve N-heksan Aceton Etylacetat Toluen
nr.
4 66.8 76.1 66.6 78.0
17 73.3 74.1 73.2 59.5
40 44.9 64.1 52.4 39.8
49 42.9 71 . 1 50.2 53.8
68 39.9 65.1 47.0 52.9
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Aceton Etylacetat Toluen
nr.
27 120 105 111 110
29 125 107 115 113
57 120 105 111 110
4 127 126 111 183
17 140 122 122 140
40 124 103 108 110
49 126 132 117 173
68 127 118 104 162
Laboratoriet har ikke identifisert cykloheksan og metylcykloheksan,
men angir at prØvene inneholdt to komponenter i tillegg til de som er
kvantifisert. Laboratoriet mener dessuten å ha påvist xylen og
metylenklorid i dosimeterprØvene.
TABELL A 1. 11
Analyseresultater for laboratorium K, datert 08.07.89.
a) KullrØr.
Konsentrasjon i ~g/prØve
PrØve N-heksan Metylcyklo- Aceton Etylacetat Tol uen Luft-
nr. heksan vol um
3 55 77 83 221 89 1 .48 L
8 74 101 120 308 127 1.99 ..
91 70 98 113 258 104 1 .65 ..
b) Dosimetre.
Konsentrasjon i ~g/prØve
PrØve N-heksan Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan
15 44 56 89 147 40
28 36 34 82 128 34
33 39 35 234 132 41
43 39 29 88 121 35
81 32 31 272 120 37
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N- heksan Metylcyklo- Aceton Etylaceta t Toluen
nr. heksan
3 110 115 119 220 95
8 110 112 128 228 101
91 126 131 145 230 99
15 84 116 147 245 94
28 100 125 132 264 94
33 108 129 376 272 114
43 114 119 164 281 113
81 102 127 491 266 113
Laboratoriet har ikke påvist cykloheksan i prØvene.
TABELL A 1. 12
Analyseresul tater for laboratorium L, datert 03.07.89.
a) KullrØr.
Konsentras jon i IJg/prØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Tol uen Luft-
nr. heksan heksan volum
24 96 106 107 104 131 155 1 .85 L
32 104 118 118 110 138 174 2.00 "
50 90 98 101 98 119 153 1.79 "
b) Dosimetre.
Konsentras j on i IJg/prØve
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Tol uen
nr. heksan heksan
20 74 66 66 80 77 57
25 74 44 44 78 49 49
56 54 34 34 74 44 41
73 1035 32 35 92 50 53
77 43 42 40 82 83 49
c) Gjenfinnings-% beregnet i forhold til median for kullrØr
og dosimetre.
PrØve N-heksan Cyklo- Metylcyklo- Aceton Etylacetat Toluen
nr. heksan heksan
24 154 118 128 119 104 132
32 154 122 130 117 101 137
50 149 113 125 116 98 135
20 141 135 137 132 128 134
25 205 156 162 125 101 136
56 158 128 139 138 102 132
73 3286 121 143 166 111 162
77 137 159 163 148 184 150
